
Montage

Lieferumfang:
2 x  Führungsrohr für  

Tischrahmen
2 x Rahmen für Tisch
1 x Tischplatte

Nun können Sie den Tisch 
in die Fürhrungsrohre an der 
Armlehnen einführen und in 
der gewünschten Position 
fixieren.

Stecken Sie beide Rahmenteile 
zusammen.

Um den Rahmen am Tisch 
befestigen zu können, legen 
Sie den Rahmen auf die Unter-  
seite der Tischplatte. Bitte 
führen Sie die Rahmenteile  
von der Mitte aus  in die dafür 
vorgesehenen Führungen.

Jetzt können Sie die gewün-
schte Breite einstellen und mit 
der Klemmschraube fixieren.

Um die Führungsrohre zu befestigen müssen Sie die Arm-
lehnen abnehmen. Führungsrohre zwischen Armlehnenpolster 
und Armlehnenhalter befestigen.
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