
Entfernen Sie die zwei Gummi- 
stopfen vorne unter dem Sitz.

Sie können den Abduktionskeil mit den Einstellschrauben (1) und (2) in der gewünschten Posi-
tion befestigen. 

(1)

(2)

 Befestigen Sie den Abduktionskeil mit den zwei mitegelieferten 
Schrauben.

Einstellung

Montage

Stand 03 / 2016  -  Irrtum und Änderungen vorbehalten

MONTAGEANLEITUNG FÜR MULTITEC ZUBEHÖR 

900600902

Abduktionskeil
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